COMANDO
BOMBEIROS DE ALCOENTRE

Ordem de Servico 1/2018

Determino, que a partir da presente data, todas as equipas do turno de emergéncia das (07:00 as
16:00) fagam a verificacdo do DAE e preencham o documento referente ao Programa Nacional de
Desfibrilhagdo Automdtica Externa, disponivel na central Mod.INEM 220/1, assinando 0 mesmo.

Devem verificar o seguinte no DAE LIFEPAK 1000 n2 de série 40071266:
1+ Verificar se o visor apresenta o seguinte simbolo;

e Simbolo chave (informar o Comando)
e Simbolo Ok {equipamentoc operacional)
o Nivel indicador de bateria {s6 um trago a negrito, informar Comando)

2 - Verificar a data de validade na embalagem do elétrodo
3 - Verificar os consumiveis da mala do DAE: (caso falte este material, devem repor)

o 2 Giletes;

¢ 2 embalagens Compressas esterilizadas 10x10;
e 2 embalagens pensos absorventes;

e 4toalhetes de alcool.

4 - Verificar se tem danos ou fissuras ou se estad sujo.

Na sequéncia desta norma, determino que na passagem dos 3 turnos, seja validado entre equipas a
verificacdo e reposicdo do material referente as ambuléncias.
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